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Odpowiedzi na pytania
Zg<rdrriezart.39us!l,2i4Ustawyzdnia 2gstycznia2OO4r.Prawozamowieh(tekstjednolityDz U.z2O1Sr poz
2164, ze po2. zm.) Zamawiaiqcy - Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie udziela oclpowie'dzi na nastgpujqce z€ipyranra,

dotyczEce przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzgtu meclycznego - r62ne,
znak sprawy ZOZIDZPIPN/1 /1 I

Pytanie nr 1 , Dotyczy: Zadarnie nr 7, Lo2ko medyczne hydrauliczne - 1 szt.
Czy Zantawiraiqcy dopusci l6zko wyposazone w 

-szczyty 
metalowe, lakierowane proszkowo z wypelnien em z ptyty z

tworzywer HPL?
Odpow,ied2: Zgodnie z S|WZI
Pytanie nr 2, DotyczYr Zadanie nr 7, L62ko medyczne hydrauliczne - 1 szt,
Czy Zanawiirjqcy dopuSci lozko wyposazone w 

-szczyty 
z wypelnieniem z plyty z tworzywa HpL o gruboSci 6 mm?

Od po,w i erd2 : Zamawilqcy podtrzym uj e za p i sy S lWZ.
Pytanier p1 $,, DotyczY: Zadanie nr 7 , L62ko medyczne hydrauliczne - 1 szt.
C^zy Ziamawizrjqcy d opu sci lozl<o bez mozliwoSci wyj mowa n ia wypeln ien ia szczytow'?
Odpowierd2: Zamawialqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanier nr 4, DotyczY: Zadanie nr 7 , L62ko medyczne hydrauliczne - 1 szt.
C^zy Ziunawierjqcy dopuSci l62ko z le2em wypetnionym stalowq siatkq o wymiarach oczek 5 x 5 cm?
Od poru ierd2'.Zamawifiqcy d o p u szcza.

auliczne - 1 szt.
profilowanymi, metalowymi lakierowanymi larnelami, z

u stosownie do nacisku ciala pacjenta, leze umoZli,wiajqce
materaca, tatwymi u,' dezynfekcji, odpornymi na rozwoj

Pytanie nr 6, DotyczYi Zadantie nr 7, tr-o2ko medyczne hydrauliczne 1 szt.
Czy Zarn;ewiarjilcy w pkt. 3 dopuSci szerokoSi catkowitq b-ez lub z barierkami lO2Ct rnm, gdzie krqzki odbojowe siq najdalej
wysunrgty'm elementem, zlelem 2000x900 mm?
Od powi edZ'.,i,lamawiajqcy podtrzym uje za p isy S I WZ.
Pytanie nrr 7, DotyczY: Zadanie nr 7, Lo2ko medyczne hydrauliczne 1 szt.
Czy Zernitwiajqcy w pkt. 3 dopuSci szerokoSc catkowitq bez lub z barierkami 970 nrm, gdzie krqzki odbojowe sq najdalej
wysuniqtym elementem, zlelem 2000x850 mm?
Od povuied2'.,r1_amawialqcy dopuszcza
Pytanie nr 8, DotyczY: Zadanie nr 7, L62ko medyczne hydrauliczne 1 szt.
C_zy Zamtrwia.iqcy w pkt. 6 dopuSci szczyty malowane wypelnione plytq HPL o gruboS<;i 6 mm?
,Od povr i erd2 . )llamawiflqcy podtrzym uje za p isy S I WZ.
lPytani,e nr 9, DotyczY: Zadanie nr 7, Lo2ko medyczne hydrauliczne 1 szt.
t]^zy Zannwia.lqcy w pkt. 6 dopuSci szczyty wykonane z tworzywa ABS co jest parametrem lepszym do oczekiwanel3o?
tOdpourierJ2 . )ilamawiajqcy dopuszcza lo2ko wyposazone w szczyty ze stali nierdzevl,n,ej.
lPytanir: nr 10, DotyczY: Zadanie nr7,L62ko medyczne hydrauliczne 1 szt.
t:zy zafirctwiajqcy w pkt 6 dopuSci leze wykonane z metalowych paneli o szerokosci {lO mm co jest parametrenr tepszym od
oczekiwilnego?
r) d pow ired2 . 2:,1-amawiajqcy pod trzym uj e za p i sy S I WZ.
Pytanie nr 11,, Dotyczy: Zadanie 1 W6zek anestezjolo giczny 2 szt
Ozy Zarnawiajrlcy dopu5ci w6zr:k o szerokoSci 640 mm?
Od powied2'. Z|l"amawiajqcy d op ur szcz a w ozek o szerokoSci 640 m m.
Pytanie nr 12, Dotyczy: Zadanie l Wozek anestezjologtczny 2 szt
Ozy Zantawiajqcy dopuSci w Lp. 20 uchwyt na pudelko zrqkawiczkamizamiast no.2,,,ka na rqkawiczki?
odpowiecf2 zl.amawiajqcy dopr:szcza uchwyt na pudeiko z rqkawiczkami
Pytanier nn 13, Dotyczyi Zadanie 1 W6zek anestezjolo giczny 2 szt

Dyrcktor - f4ti (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71 ) 301 -13-14
Z-ca dyrektora - +4!ti (7 l) 301 - | 3- l4
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
('entrala - +,18 (71 ) :j0l -13-00

KsiggowoSc - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja iZarzqdz,anie - +48 (7I) 30|-|3-I5

Zamorvionia Publiczne - r-48 (71) 3)3-26-387.-ctr
Zaopa.rzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopat.rzenie - +48 (7 | ) 30 l - I 3- | 7

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Infbrmat'yk - +48 (71) 301- l3-28



ffi Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul.K.K.Baczyrisl:iego 1

55-200 Otawa
REGON : 00030t5816 NIP: 912-16-50-658

ISO 9(101:2008
tel,: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 wvrnry,zozolawa.wroc.pl

Czy ZLamawiiajqcy dopuSci w l-p 22 uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na ostre odperdy?

Od porvri ed2'. Zamawiajqcy po cltrzym uje za p isy S I WZ.
Pytanire nr 14, DotyczYt Zadanie 1 Wozek anestezjologiczny 2 szt
Czy Zlamawiiajqcy dopusci w l-p. 26 szyny montazowe ze stali kwasoodpornej?
Odpo,rari,ed2. Zamawiajqcy dopruszcza szyny monta2owe ze stali kwasoodpornej.
Pytanire nr 15, DotyczY: Zadanie 1 W6zek anestezjologiczny 2 szt
Czy Zl.arnawiiajqcy dopuSciw l-p 28 uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x78 x 460 nrm?
Odpowied2 . Zamawialqcy dopruszcza uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x 78 x 460 mm.

Pytanire nr 16, Dotyczy: Zadanie 1 Wozek anestezjologiczny 2 szt
Czy Z"arnawiajqcy dopuSci w l-p. 30 metalowe uchwyty szuflad chromowane lub lakierowane (B kolorow do wyborLr)?
Odpotivired2. Zamawiajqcy dopruszcza metalowe uchwyty szuflad chromowane lub lal<ierowane (8 kolorow do inryboru).

Pytarrire nr 17, DotyczY: Zadanie 2,W6zek reanimacyjny 1 szt
Czy Zamawi;ajqcy dopuSci woz,ek o szerokoSci640 mm?
Odporaried2. Zamawiajqcy dopruszcza wozek o szerokoSci 640 mm

Pytanrir: nr 18, DotyczYi Zadanie 2,W6zek reanimacyjny 1 szt
Czy Zarnawialqcy dopusci w [-p 23 uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na ostre odglady/elemerrty?
Odpowirrd2'. Zamawialqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytarrir: nr 19, DotYczY: Zad;anie 2,Wozek reanimacyjny 1 szt
Czy Zarnawiiljqcy dopusciw [-p 25 uchwyt na cewnikio wymiarach 117 x78 x 460 nrm?
Odpourir-'d2 . Zamawiajqcy dopuszcza uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x 78 x 460 mm.
Pytanrirr nr 20, Dotyczy: Zadianie 2,W6zek reanimacyjny 1 szt
Czy Zarrtawiiljqcy dopusci w [-p. 26 uchwyt na pudelko z rqkawiczkami zamiast koszyka na rgkawiczki?
Odpourir:d2. Zamawiajqcy dopuszcza uchwyt na pudelko z rgkawiczkami.
Pytanir: nr 21, DotyczYi Zadianie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl.
Prosirny o dcrpuszczenie pas(rw na kostki w rozmiarze L:24-28 cm, spelniajqcych po:zostale wymagania SIWZ.
Odpouried2'. Zamawiajqcy doltuszcza pasy magnetyczne w rozmiarze L:24-28 cm.
Pytanie nr 22,DotYczY:
Zadante 4, Prasy magnetyczne 1 kpl., Warunkigwarancji iterminy dostaw, pk1.3,4,5,6,7,8
Z uwegi na fakt, iz w pasach nie ma mozliwoSci naprawiania jakichkolwiek czqsci, a sE one jedynie objqte gwararncjq na
wady fabryc;::ne, prosimy o orJstqpienie od wymogow gwarancji (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8i), jako ze sq to warunki okrr:Slajqce
napra'wy spr;i:qtu medycznegcr, w ktorym ulec uszkodzeniu mogq elementy elektryczne, mechanir:znebqd2 elektroniczne,
podlegajrlce naprawie lub wyrnianie. W pasach mozna jedynie okreSlic czas wyrniany uszkodzonego pasa lub zamka
magnr-5l.yr3zn€:rgo

Odpowied2'. Zamawialqcy dopuszcza.
Pytanie nr 2i3, DotyczyiZadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl., Warunkigwarancji iterminy dostaw, Pkt.3, 4, 5
Prosirn,y o znlianq zapisu na: te;rmin wymiany pasa, ktory podlega wymianie z uwagi na wady fabryczne - 3 dni
Odpowierd2'. 'Zamawiajqcy uz:na wyminq pasa na nowy, jako naprawg.
Pytanie nr 2'1, DotyczYi Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl., Warunki gwaranoji i terminy dostaw, Pkt. 6
Prosinny ,c znliang zapisu na: lrrzedluZenie okresu gwarancji o czas wymtany pasa
Odpowiedz. Zamawialqcy uz-na wyming pasa na nowy, jako naprawq.
Pytanie nr 215, DotyczY: Zadatnie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl, Warunki gwarancji ii terminy dostaw, Pkt. 7
Prosinnv ,c znliang zapisu na: lras o wadach fabrycznych, podlega wymianie
Odpo'wierd2'. l-iczba napraw powodujqca obowiqzkowq wymianq na nowy w okresie gwarancji-3.
Pytanier rnr 26, DotyczYi Zadetnte 4, Pasy magnetyczne 1 kpl, Warunki gwarancji iiterminy dostaw, Pkt. 8
Prosinry rt zmiang zapisu na: vvymiang, sprzedaz czgSci zamiennych na terenie Polski prowadzi. podac
Od po,w ierdZ . Zamawialqcy pcrcltrzym uje zapisy SIWZ
Pytanier rnr 2'il, DotyczYi Zadetnie 5, Poz. 5, 6,7
Prosinry o wydzielenie pozycji 5,6,7 do osobnego zadania, co umoZliwi zlo2enie ofertwigkszej iloSciwykonawcovr, a tym
samyrn urplynie korzystnie na konkurencyjnosc ofert
Od porwied2 7-amawialqcy pocltrzym uje zapisy S IWZ
Pytanier nr 2ill, DotyczY: Zadantie 9, Pkt. 5
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wego z taSmq w kolorze czarnvnt,
Smowo rolkowy z taSmqw kolc,rz:e czarnym.

lkowego o wymiarach 760 x 360 nnm
z.

ezjotogiczny - 2szt. pkt. 2.
w6zek anestezjologiczny,
ia i akcesori6w:

zjologiczny -2szt. pkt. 3.
jakoSci wozek anestezjologiczrry

zny _2szt. pkt.4. i 5.
eK anestezjologiczny, optera stg na
onane sqzwytrzynta kompozy,tu
szuflad sq stalowe -- | wo na w,/branv

zny _ 2szt. pkt. 6.
ek. anestezjologiczny, kt6rego gorny blat roboczy
ig bakterii

ze od wymaganego.
ny, kt6rego gorny blat rob,oczv wykonany jest ze sterli

zny -2szt. pkt.10.
wozek anestezjolog iczny, ktorego iadownoSc calkov/ita

ynosi 50kg? Co za tvm idzie max obciqzenre robccze
iu Z Pahstwa opisu w pkt. 10 wozka

rle ma ni: rynku porskim wozkai:nestezjorosiczneso o takim ffff:tr=T,'lJil;ff|;t:i J 
co najmniej 4x 150ks = 600kg --

Odpowierdl2'. Zamawiajqcy dopur;zcza w6zek anestezjologiczny, ktorego lidownoSc c;alkowita wynosi 200kg, a maxl:rdownoi;c pojedynczej szuflady wynosi 50kg.
ny -2szt. pkt. 11.
ozek anestezjologiczny, wyposazony w 5 szuflao, o

P'ytanie nr 36, e 1 .24.
Clzy Zarniawiajz:| >fe ologiczny,, wyposazony w nadstawrqanestez.ic,lclgicz: :ys
na leki i ak'leso :ie
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Od porrvi red2 . 2|l"emawiajqcy pod trzym uje za p i sy S lWZ.

zny - 2szt. pkt. 25.
anestezjologiczny, ktory zarniast listwy odbojowej ner

zywa?
ny, ktory posiada wyprofirowane nad kolami soridne odbore

zny -2szt. pkt.31.
ezJotogtczn\/, wyposa2ony w nierdzewny kcsz o
na cewniki trl,ocowafly do szyny?
zaofe ro wai w p ostgp o u,t a n i u :

tel,: +48 (21) 301-13-11 w\,trw.zozolawa.wroc. pl301-13-12

[)r'rcktor .'r,18 ii7 | ) 3()t -l ]-l l
d1'rcktora ' r rl8 (7 | ) -:;0, -, r-, t
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l)rclcgrriarktr raczelrra - r4tl (71 ) j0l -13-gl
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Od porru ied2'. Zamawiajqcy porJtrzym u.1e zap isy S lWZ.
Py'taniier nr 39, DotyczY: Zaditnie. 2. W6zek reanimacyjny - 1szt. Pkt.2'
Cz'.y Zanarviajqcy clopuSci do zaoferowania wysokiejjakoSci wozek anesteziologiczny,
o wymiiarach zewnqtrznych be:l zamontowanego wyposazenia i akcesoriow

- s;zerokoSd: 650mnt,
- glqbokoSd: 475mn, ?

Odpovrr'ied2 . Z.amawialqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

P)'tanie nr 40, Dotyczy: Zaditnie.2.Wozek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 3.

Cily Zamatuiajqcy dopu6ci do z:aoferowania wysokiejjakoSci wozek reanimarcylny, c, wysokosci (do blatu): 970ntm'?

Orl povr,' i ed2, Zamawiajqcy pod trzy m uje za p isy S IWZ.

Pytarniie nr 41, DotyczY: Zadianie.2.Wozek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 4. i 5'

Ct:y Zamatuiajqcy clopuSci do z:aoferowania wysokiej jakoSci w6zek reanimercyjny, k:tirrego konstrukcja cpiera s q rra 4

solidny,:h, aluminiowych kolurnnach, Sciany boczne i tylnia wykonane sq z v,rytrzymalego, nierdzewfie$r] kompozylu

alumirrium - w celu zredukowania masy wozka, natomiast fronty szuflad sq stalowe -' lakierowane proszkowo rra wybrany

kc lol.?'

Orl povrried2 . Zamawialqcy podtrzym uje za pisy S IWZ

Pytanrir: nr 42, DotyczYi Zad;anie 2.Wozek reanimacyjny - 1szt. Pkt' 6.

Czy Zamawi3jqcy clopuSci do z:aoferowania wysokiejjakoSci wozek reanimercyjny, l:t6rego gornry blat roboczy utykonany

jest ,ze stali nterdzerwne1 - co ,cgranicza namnazanie siq bakterit

i 619nisli infek.cji szpritalnych? .lest to rozwiqzanie korzystniejsze od wymaganego.
Oripouriedl2 . i-amawtaiqcy dopruszcza wozek reanimacyjny, <torego gorny blat roboczy wykonetny jest :ze stali

ni(3rdz:€rWnr3j

Pytanirr nr 43, DotyczY: Zadanie 2'Wozek reanimacyjny - lszt' Pkt' 10'
g:,,_y Z.amawiiajqcy <lopuSci do z:aoferowania wysokiejjakoSciwozek reanimelcyjny l'ltdrego ladownoSc c;atkowita W'/rloS,

ZCtOI<gi Nertomiait nrax ladownoSc pojedynczel szuflady wynosi 50kg? Co;za tym iCz:ie max obciqzenie roboc;re

przyfadajepe na ledno kolow,yrpesi +/- 50kg przy pelnym obciqzeniu Z Panstwa oF,isu w pkt. 10 wozket

arrer;tei;zlol,tgiczneg;o wynika, Ze wymagajq Panstwo wozka o dopuszczalnyrn obciqZeniu co naimniej4x 150k9 = €i00kg -
ni3 rna na rynku polskim wozl<ia reanimacyjnego o takim dopuszczalnym obciqzeniu.

Odpro,vriecli'. Zametwiajqcy do,pruszcza wozek reanimacyjny, kt6rego ladowno5c call<owita wynosi 200k9, a max

iadolt'no5(; pojedynczej szuflercly wynosi 50kg

Pr/tarf ie nn 44, Dollyczyt Zadanie 2'Wozek reanimacyjny - lszt' Pkt' 11'

C,zy Zl"amawira.jqcy rjopusci do ;zaoferowania wysokiejjako6ci wozek reanimacyjny,

l)\ rcfitor - , 'ltl (r I ) .l(l l- l-.1- l,l
d\ rcl(t()ra - r48 (l I ) -l0l- l3- 14

l-:a dvrcktora - irl8 (71) l0l-13-14
Piclqg,niarka nac:z:cltta - +48 (71) 301-13-9 1

CtnLrala +218 (71) 301-13-00

KsiggorvoSc - r4lJ (71) 301-ll'19
Kadry - +4f'l(7 i ) 301 - l3-2i
Kadry - +48(7 | ) 30i -13-25
Place - +-48 (71 ) 301-13-l 6

Organ izac.ja i T.arz4dzanie - +48 (71 ) 301 - I 3- I 5

Zanrowienia l)ubliczne - r.1u (7 | ) I13-26 ,lu1-ca

Zacpatrzetrie - +48 (7 | ) .lCrl - I l-1 7
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\vypirsazony w 5 r:;zuflad, o r,vysokosciach uzytkowych (od dolnej): jx23cnt,4x j2Lcrn?
Od p o wied;i . Zantawiajqcy p,od trzy m uje za p isy S I WZ.

Pyttarrie nr 45, DotyczYi Za'da - 1szt. pkt. 19.
Cz'y Zamauriajqcy dopusci drc ; i wozek reanimacyjny, wyposazony w centralny zameK
ws:zysitkich szuflarj, zamiast p,lr

Od powiedlr Zam awiajqcy pc,(

Pylfanie nr 46, Dotyczyi zadatnie 2.wozek reanimacyjny - 1szt. pkt.2i,.
ozY 'iZamaw'iajqcy dopuSci do ;zaoferowania wysokiejjakosci wozek reaninracyjny ktory zamierst listwy' odbojo\/ve, na
Srodstirwie, pr:siacla wyprofilowane nad kolami solidne odboje zlworzywa?
Odpowiedi:. Zamawiajqcy dopruszcza wozek reanimacyjny ktory zamiast listwy odbojowej na podstarvie, posrirder
vryprofilowane narl kotami solidne odboje ztworzywa
F',ytanie xl d/, DcrtyczY: zadanie 2.wozek reanimacyjny,- 1szt. pkt, 2gl.
Cztl Z-amawii:ljqcy dopusci do:laoferowania wysokiejjakoSci wozek reanimacyjny ktorego Sci;any boc;zne itylrria rsq koloru
szareqo --co narzuca zastoscn/vany nierdzewny kompozyt aluminium - natomiast l'rcrnty szuflad sq stalowe - lerkierrowelne
pros:zl,iowo nia dowolny wskaz:ernv kolor?

Foniiej uqidujq sig zdjgcia poglqdowe wdzka, ktdr.y chcietibyimy xaoJbrow,nc
w postgpowantu:

1'''-.

l)1 rel:tor - +4ll (7I) 30 |-l3-13
dyrckrora - +48 ('/l) 301-13-14
7--ca dyrcktora -. 48 (71) 301 -13-14
Pit:lgglniarka na<;zelna - +48 (71 ) 301 -l 3.9r I

(lcntrala - +48 (7 | ) 301-l :i-00

KsiggowoSc - +48 (7l)301-13-i9
Kadry - +48(7 | ) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarzqdzanie - +48 (71 ) 301 -l 3-l 5

Zano
Zaopatrzenie - +48 i7l ) l0 | - I :l- I 7

Za<>patrzenie - +48 i7 I ) 301 -l :l-l 7

Ro;zliczenia i Statystyka - +48 (7 l) 301-l:i-28
Infi:rnratyk - +48 (71) 301-13-:28
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O d povvi edf Zametwiajqcy pocjtrzym uj e za p isy S I WZ.
Pytanrie nr 48, Dottyczyi zadarnie 12 Inkubator z regulowanq atmosf erE tgazowap (coz)- 1 s;zt.
Czy Z-ametw alqcy dopusci ink:ubator niebqdqcy sprzgtem medycznym w rozumiernrLu ustawy z dn 20 maja 2O.lO r ale
posiadajqc;y ce(yfikat CE? Jer$li nie, proszq o wyjaSnienie.
Odprovuiedz Zametwiajqcy doplrszcza,
Pytanie nn 49, DollyczY: Zadanie 12 Inkubator z regulowanq atmosferq gazowqr (COz)- 1 s:zt.
Czy Zztmawiajqcy dopusci inkr-rbator o wymiarach zewngtrznych (wys. i szer. x giqb.) 717 nm x 534 mm x 400 nrm?
Jesli nie, proszg o wyjaSnieni,e
Odptovriecl2. Zamerwiajqcy pccltrzymuje zapisy SIWZ w zwiqz:.ku z ograniczonym mte1scem w pracowni baktericrloglicznr:1.
P'ytanie nr 50, DotyczY: Zadanie 12 Inkubator z regulowanq atmosferq lJazowq (COz)- 1 s:zt.
czy Zamawii:jqcy rjopusci inf:ulcator o wadze 40 kg? Jesli nie, proszg o wyjisnienit:
Odptovriecf2. Zamerwiajqcy dopruszcza wagQ inkubatora z regulowanq atmosferq gazowq(COz) o wadze do 40 kg
p,ytetnir-r nr 51, DotyczY: Zadanie 12 Inkubator z regulowanq atmosferq lJazowq (COz)- 1 sz:t.
C'zy Z-amawiajqcy dopusci irrkubator wyposazony w czujnik pomiaru COz wysokostabilny, na podczerwie6 (czulnik lR)?
C;zulnik:i tergo typu cechujq s;igr rv4riq6stq selektywnoSciq a wysoka wilgotnosc ur lromorze nie wplywa na rvyniki jr:go
pomiarcw Jers;li nie, proszq o wyjaSnienie
Od pro\ 1is42 Z-amawiaiqcy dopruszcza
Prltatnir: nr 52, DotyczY: Zadanie 12 Inkubator z regulowanq atmosferq gazow€l (co2)- 1 sz:t.
C:zy Zamerwiajqcy dopuSci inkubator z zakresem regulacji temperatury od +5'r3 powyzej temperatury otoczenia do
+60"C-1'Jesli nte proszq o wyjirsnienie
Odpouriedl2. Zametwiajqcy dc,Sruszcza inkubator z regulowanq atmosferq gazowq (,COz) o zakresie reEulacji temperalury od
+ti'C powyze1 temperatury otor:zenia do +60"C
Pytarnir: nr 53, DotyczY: Zadiantie 7,1-o2ko medyczne hydrauliczne - 1 s:zt.
C;zy zanawirjqcy rjopusci lo2:l(o z regulacjq segmentu uda w zakresie 0-85,r ?
Odpontied2 . Z.amawialqcy dopuszcza lo2ko z regulacjq segmentu uda w zakresie Ct-850

$danj|lur-54.-DplV-9Zy]-lgda6ie 7, I ri+ko merlyczne hyrlrarrliezne - 1 s;zt. -
l(siggowoSc-+48(71)301-13-19 7.

Kadry - +48(71 ) 301-13-25 7.

Kadrv - 48(71) 301-13-25 Z
Place - +48 (71) 301-13-16 R

Organizac-jaiZarzqclzanie-+48(7i)301-13-15 I

L)1'rektor. +48 (71 ) 301-l l-13
tilrektorl - +4U (71 ) 301-13-14
/.-ca dr'rclrtora - +18 (71) l0l-13-14
l'ielgeniarka rlaorclna - r 48 (7 I ) 301 -1 3-9 |

('crtrzla - +4u (7| ) 301-tri-00

*"*
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czy z:ermawiajqcy dopusci l6zko z regulacjqwysokosci leza w zakresie 430-g30 ?

koSci leza w zakresi,_.430-930.
auliczne - 1 szt.
urga 0-180 ?
Trendelenburga 0-180
auliczne - 1 szt.
oodwozia?

Pytanrie nr 57, DotyczY: Zadanie 9 Przeno6nik ta6mowo-rolkowy - 3 szt, dot 2lalqcznik nn 2-9, pllt 5
Czy Z do postqpowania przeno6nik tasmowy wkolorze'szaryrn z elemenl.ami niebieskimi ?Odpo dopuszcza przenoSnik taSmowy w koiorze szarym z ek:mentami niebieskirni.Pytan adaLnie 9 Przenosnik tasmowo-rolkowy - 3 szt, dot.ZLalqcznik nn 2-9, pkt 6

owy o wymiarach dlugoSc 126 crn, a szerokoSc zI0 c>m ?

giczny 2 szt.
nej kon stru k c1i, z r <tzwiqza n ia nr i uzytkowym i s ta n owiqcym i

tqpujqcych parametrach

o wymiary zewngtrzne w6zka bez wyposa2enia'.662 x 594 x 1050 h mrno Konstrukcja (szkielet) wozka z anodowanego wy$aczanego aluminiunr
' CzQSci boczne i ty'lw6zka wykonane ztworzywa sztucznego o wysokiej trwalo6cio Blat wykonany z odpornego tworzywa ABS

' Uklad jezdny wysoce mobilny: 4 obrotowe kola @ 150 mrn, w tynn 2 z blokztdq nie brudzqce podioza,
rozmteszczone w sposob zapewniaiqcy doskonalq zwrotnosi wozka. Wozek wyposazony w 5 szuflad:
- 2 szuflady o wys 76 h mm
- 2 szuflady o wy$. 156 h mm
- 1 szuflada o wys. 236 h mm

. Konstrukcja wozkar wyposazona w centralny system zamknigcia szuflerd na kluczo Szuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo formowanego t\^/orzywa stanowiqcego po.lqczernie pC 
i

ABS -- lqczqcegrl ;zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odpornoS<;i na m in uszkodzenia mei:haniczne ).
bez miejsc lqczeniia i skladania gwarantujqce latwe utrzymanie w czystosci

' Szuflady z ergoncltnicznymi uchwytami na catej diugoSci szuflady, czcla szullad z mre.lscem na urnreszczenre
opisu zawartoSci, z: calkowitym wysuwem, samo domykajqce siq, wyjmowane bez uZycia narzqdzi. t-adownoSc jednr:j szuflady do 45 kg

o Blat z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiqcymi
zabezpieczen i e ;x:led zs uwa n i em siq p rzed m iotow

. Uniesione trzy brz:elgi blatu stanowiqce zintegrowane, ergonomiczne u,:hwyty do transportu wozka. Wysuwany dodatkowy blat do pisania ztworzywa ABS, o udzwigu do ,10 kg

. Wozek wyposazony w kosz na odpady otwierany kolanem

. Ztylu wozka, wbuclowana w jego konstrukcjq specjalna przestrzeh na pudelko z rr2kawiczkami

. Uniwersalne dwie transparentne odchylane kieszenie oraz polka z boku wozka

. Przesl:.rzeh na pojremnik na odpady ostre z pasem mocujqcym, wbudolvany w tylnq konstrukcjq wc,zkil. Nad blatem wozkzt nadstawka w postaci polki

. Dol wdzka zabezp>ieczony odbojem na calym obwodzie wykonanym z,ABS
o ,Aluminiowe szyny montaZowe na nadstawce
. Sciany boczne ora;ztyl wozka w kolorze turkusowym (jak na ponizszynt zdjqciu poglqdowym)
. MozliwoSc wyboru kolorystyki oznaczen uchwytow szuflad ztworzywa (9 kolorow oznaczen do wyboru)
. Przestrzen na celvntki wbudowana w tylnq konstrukcjq wozka, p(zeznaczonel do cewnikow o roznych

diugoSciach
. Uchwyt na plyny infuzyjne z2haczykami
. Z boku wozka dodzrtkowv kosz na cewniki

Dvrektor - +48 (7 I ) 301 -l 3-13
dyrektora - +48 ('71 ) 301-13-14
Z-ca dyrektora - r 48 (7 l) 301 -13-14
I'ir:lg55niarka naczelna - +48 (71) l0l-13-9 1

( entrala +48 (71) l0l-ll-00

KsiggowoSi - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-)3-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizac.ja i Zarz4dzanie - +48 (7 I ) 30 I - I 3- I 5

Zantowienia Publiczne - +48 (71) 313-26.387-ca
Zaopatrzenie -+48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (7 l) 301-ll-28
Infrrrnratyk - +48 (7 | ) 301-13-28
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Cld povv ied2 Zantawiajqcy podtrzym uje za p isy S I WZ
Pytan ie nr 60, Dotyczy: Zaclitnie nr: 2 - W6zek reanimacyjny 1 szt.
Prosimv Zarnawtalqcego o dopuszczeniewozka (o przemyslanej konstrukc:li,zroz'wiqzaniami uzytkowymi stanovyiEcymi o
lergo wysokiej funkcjonalnoSci i komforcie uzytkowania) o nastqpujqcych parametrarch:

. Wymiiary zewnqt.;zne wozka bez wyposalenia.. 662 x S94 x 10tj0 h mnr. Konstrukcja (szkielet) wozka z anodowanego wytlaczanego aluminium

. CzgSci boczne i ty4 wozka wykonane zlworzywa sztucznego o wysokiejtrwaloSci. Blat wykonany z odpornego tworzywa ABS
o Uktad jezdnywysrlce mobilny: 4 obrotowe kolaA 150 mm, wtym 2 z blokadq 2 antystatyczne, nie bruozqce

podlo2:a, rozmiesz:czone w sposob zapewniajqcy doskonalq zwrotnosc urozka. 'Wozel< wyposazony w 5 szuflad:
- 2 szuflady o wys. 76 h mm
2 szuflady o wys '156 h mm

- 1 szuflada o wys 236 h mm
o lKonstrukcla wozka wyposazona w centralny system zamkniqcia wszystkich piqciu szuflad - be;lpieczny

;zamek, szuflad oclblokowywany I zablokowywany jednym ruchem; do<jatkowe z:-abezpieczenie za pomoca
plomb (na wyposazeniu 100 plomb)

r lSzuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo formowanego tworzywa stanowiqcer;o polqc;zerie F:,C i

,ARS - Itazzaoae'/ruu -,qu.quevL, zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odgrornoSci na m in, uszkodzenia mechaniczne ),
l:ez miejsc lqczenia i skladania gwarantujqce latwe utrzymanie w czystosci

' l3zuflarly z ergon()micznymi uchwytami na calej dlugoSci szuflady, czola szuflad z mrejscem na unrieszczenie
opisu ;lawartoSci, :z catkowitym wysuwem, samo domykajqce siq, wyjmoivane bez u2ycia narzqdzi. LadownoSc jednel szuflady do 45 kg

o [)wie szuflady wyFrosaZone w wyciqgane podzialki z tworzywa z:.

. [3lat z podniesionymi z trzech stron o 48 mm bzegami i

z:.abezpieczen ie p rzed zsuwa n iem sie przed m iotow
. [.lniesione trzy br;zegi blatu stanowiqce zintegrowane, ergonomiczne uch'wyty do transportu wozka. \/Vysuvrany dodatkowy blat do pisania ztworzywa ABS, o udzwigu do ,10 kg
. Poika pod defibrylirtor z regulaciq szerokoSci, obrotowa
. \{ieszak na plyny nfuzyyne z2haczykami
r Plyta do reanimacji

' |(oszyn na pojemnik na odpady ostre

mozliwo6ciq dowo Inej konfig u racji prz:eg rdd
niskirn frontowyrn brzegiem stanowiqcymi

l)\rektor. izl8 (71 ) 30 j-j l-13
d\rck[(]ra - +.18 (il)301-ll-l,l
Z-ta cjrrelrrora - +13 (71)]01-13-11
l)rclceniarkir nacrcjla - r48 (71 ) l0l-11-91
( cntrala - +-18 (7 l ) l0l-l:-00

l(siggou,oSc - +48 (7l) 30l- l3- l9
Kadrl - +48(7I) 301-ll-25
Kadr1, - r,l8(71 ) 30t-13-25
l)lace - + 18 (71 ) l0l-13-i6
( )rgan rzacl a i T.arzadz.anie - r-/ltj ( 7 | ) 3 0 I - I 3 - | 5

Zanrorvienia PLrbliozne - +4ti (7 I ) 3 l3-26-181
7-aopatrzenie - f48 (71 ) 301-l.l-17
laopatrzcnic - r,1U (71 ) 301-l-l-17
[{oz ic;zerria i Statrstrlia -,18 (71 ) -.]()l-ll-28
Inlir-matyk - +48 (7 t) l0 t- tl-i8
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Akses;oria instalorruane na 2 szynach z prawej strony wozka
Przestrzen na r:r=wniki wbudowana w tylnq konstrukcjq wozka, przeznaczona do cewnikow o rozlrych
all' 'a^,<^i^^LuruYv:>vtgutl

Uchwyt na pudelk:o na rgkawiczki wieszany na szynie
Dol wozka zabez'.pieczony odbojem na calym obwodzie wykonanym z ABS
Sciany boczne oraztylwozkaw kolorze pomaranczowym (jak na ponizszym zdjg<;iu poglqdowym)
MozliwoSc wyboru kolorystyki oznaczen uchwytow szuflad zlworzywa (g kolorow oznaczen do wyboru)
Przesfrzeh na br"ltlg tlenowq, o pojemnoSci od 3 do 7 litrow z pasami rnocujqcymi, w tylney scianie w(>zka
P rzezroczy ste 2 c,dchylane kieszen ie
P6lka na ssak o rr:gulowanej gtqbokoSci
(Pogleldowe zdjgcie oferowanego wozka ponizej)

$[Pw
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O d pouried2 . Zamizw ralqcy porltrzym uje za pisy S I WZ
Prltanir-" nr 61, Dotyczy SIW.Z, dlaz Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2:
Prosimy zamawialqcego o re:ztlgnacjg z a szkolenia uzytkownikow wozkow. Crferowane wozki sq
b€rrdzo prrostr: w obsludze, a wykwalifiko pie powinien miec najmniejs;zych problemow z J,3goobsiugii w oprarciu o wczeSnielsze zapo slugi /w jgz. polskinr, dostaic:lin eJ wraz z dosravrqr,
zawiertlilcq wszystkie niezbgCne inform rzystania . niego. porad to ze sprzqtu lat:im sq oferowane
wdzki nie uzy'skuje siq zadnyc:h informacji, kt6re przez personel muszq byc wykorzy,stane i podrCa'ne interpreiaclr, gydy nie
.1est to alraratura medyczna, Konieczno5c realizacii powyzszego wymogudlir oferovranego sprz:qtu przy,czyni sirT lerdynre
d cr I g2;' 6 5s 6 nego z.aw y ze n ia,ce n y ofe rlowej.
Od powi ed2'. Zametwiajqcy dopu szcza.
Plrtanie nr 612, Dotyczy SIWZ dla: Zadanie nr 1 iZadanie nr 2:
Prosimy Zantawiajilcego o pol,wierdzenie terminu wykonania zamowienia dla zadait I i 2, tJ 6 tyg od dnia poclpisania
unlowy, Zachowanie przez 2lamawiajqcego tylko takiego terminu realizacji btidzie gwariantowalo Zamawterlqcemu
terminouie wywiqzanie siq z zobowiqzania przez oferenta.
Od pow ired2 . Zamerwialqcy pc cltrzym uje zapisy S lWZ.

KTO R
w()mcj w Olawlc

lseik..r\""1

10l)r r:kror . +118 (71 ) l0l-13-13
d_vrcktora - r 48 (71 ) 301 -13-t4
Z-ca dy,rel<rora - r 48 (71)301-13-14
Pielr;gniarka naczelna -+48 (71) 301-13-91
centrala - r 48 (71 ) 301-13-00

KsiggowoSc - +48 (7t ) 301-13-19
KadrY - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 30t-13-t6
Organizac.ja i Zarzqdzanie - +48 (71) 30 t- l3- | 5

Zam(rwien ia Publiczne - +48 (7I ) 3 | 3-26-J 8Z-r:a
Zaoparrz.enie - +48 (71) 301-13-17
T.aopztrzenie - +48 (t'l) l0l-13-17
Rozliczenia i Statysty,ka - f18 (/'l ) 30t-13-28
lnlbrrnatyk - +48 (71 ) 30 t- ll-2fi


